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Resumen
Objetivo:  Analizar  la  frecuencia  de  errores  terapéuticos  por  parte  de  los  desﬁbriladores
externos  semiautomáticos  y  evaluar  su  validez  diagnóstica  en  el  reconocimiento  de  ritmo
desﬁbrilable.
Disen˜o: Descriptivo  retrospectivo.
Emplazamiento:  Nueve  unidades  de  soporte  vital  básico  de  Vizcaya.
Participantes:  Se  incluyeron  201  pacientes  asistidos  por  parada  cardiorrespiratoria  entre  2006
y 2011.
Mediciones  principales: Se  estudió  la  adecuación  del  tratamiento  (desﬁbrilación  o  no)  tras
cada análisis  e  identiﬁcaron  los  errores  terapéuticos.  Se  calculó  la  sensibilidad,  especiﬁcidad  y
valores predictivos  con  sus  respectivos  intervalos  de  conﬁanza  al  95%.
Resultados:  Se  analizaron  811  ritmos  electrocardiográﬁcos  donde  120  (14,1%),  de  30  pacientes,
correspondieron  a  ritmos  desﬁbrilables.  La  sensibilidad  y  especiﬁcidad  en  el  reconocimiento
por parte  de  los  desﬁbriladores  fue  del  85%  (IC  95%  77,5-90,3%)  y  100%  (IC  95%  99,4-100%)
respectivamente.  Los  valores  predictivos  positivos  y  negativos  fueron  del  100%  (IC  95%  96,4-
100%) y  el  97,4%  (IC  95%  96-98,4%).  Se  detectaron  18  (2,2%;  IC  95%  1,3-3,5)  análisis  inadecuados
por parte  del  desﬁbrilador,  correspondiendo  todos  a  errores  de  omisión  de  descarga  en  presencia
de taquiarritmias  ventriculares.  Un  error  fue  dependiente  del  operador  y  el  resto  dependientes
del desﬁbrilador:  en  6  por  interacción  del  marcapasos  y  en  11  no  se  pudo  ﬁliar  la  causa.
Conclusiones:  Los  desﬁbriladores  externos  semiautomáticos  poseen  una  muy  elevada  especi-
ﬁcidad y  moderadamente  alta  sensibilidad.  Los  errores  dependientes  del  operador  han  sido
escasos. Los  marcapasos  implantados  parecen  interaccionar  con  el  análisis  de  los  dispositivos.
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Abstract
Objective:  To  estimate  the  frequency  of  therapeutic  errors  and  to  evaluate  the  diagnostic
accuracy  in  the  recognition  of  shockable  rhythms  by  automated  external  deﬁbrillators.
Design: A  retrospective  descriptive  study.
Setting:  Nine  basic  life  support  units  from  Biscay  (Spain).
Participants:  Included  201  patients  with  cardiac  arrest,  since  2006  to  2011.
Measurements:  The  study  was  made  of  the  suitability  of  treatment  (shock  or  not)  after  each
analysis and  medical  errors  identiﬁed.  The  sensitivity,  speciﬁcity  and  predictive  values  with  95%
conﬁdence intervals  were  then  calculated.
Results:  A  total  of  811  electrocardiographic  rhythm  analyses  were  obtained,  of  which  120
(14.1%), from  30  patients,  corresponded  to  shockable  rhythms.  Sensitivity  and  speciﬁcity  for
appropriate  automated  external  deﬁbrillators  management  of  a  shockable  rhythm  were  85%
(95% CI,  77.5%  to  90.3%)  and  100%  (95%  CI,  99.4%  to  100%),  respectively.  Positive  and  nega-
tive predictive  values  were  100%  (95%  CI,  96.4%  to  100%)  and  97.5%  (95%  CI,  96%  to  98.4%),
respectively.  There  were  18  (2.2%;  95%  CI,  1.3%  to  3.5%)  errors  associated  with  deﬁbrillator
management,  all  relating  to  cases  of  shockable  rhythms  that  were  not  shocked.  One  error  was
operator  dependent,  6  were  deﬁbrillator  dependent  (caused  by  interaction  of  pacemakers),
and 11  were  unclassiﬁed.
Conclusions:  Automated  external  deﬁbrillators  have  a  very  high  speciﬁcity  and  moderately  high
sensitivity. There  are  few  operator  dependent  errors.  Implanted  pacemakers  interfere  with
deﬁbrillator  analyses.
© 2012  Elsevier  España,  S.L.  
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Open access under CC BY-NC-ND license.ntroducción
a  aparición  en  el  mercado  de  dispositivos  desﬁbrilado-
es  externos  semiautomáticos  (DESA)  portátiles  ha  supuesto
n  revolucionario  cambio  en  las  estrategias  de  tratamiento
e  la  parada  cardiorrespiratoria  (PCR),  acercando  a  cual-
uier  ciudadano  con  un  mínimo  entrenamiento  el  manejo
léctrico  de  los  ritmos  desﬁbrilables,  un  tratamiento  hasta
ntonces  reservado  exclusivamente  al  personal  médico.
La  desﬁbrilación  es  un  eslabón  clave  en  la  cadena  de  la
upervivencia  ante  una  PCR.  Una  potencial  incapacidad  de
os  DESA  para  desempen˜ar  correctamente  su  función  deriva-
ía  en  la  muerte  de  un  paciente  que  podría  haberse  salvado,
or  lo  que  resulta  imprescindible  generar  estrategias  que
inimicen  las  posibilidades  de  fallo  en  estos  aparatos.
Los  DESA  son  instrumentos  basados  en  microprocesa-
ores  muy  complejos  que  registran  y  analizan  la  sen˜al
lectrocardiográﬁca  para  determinar  si  es  compatible  con
brilación/taquicardia  ventricular,  indicando  en  el  caso  de
etectar  un  arritmia  desﬁbrilable  la  aplicación  de  una  des-
arga  eléctrica.  A  pesar  de  que  ofrecen  altos  niveles  de
eguridad  y  eﬁcacia1,2,  en  ocasiones  se  registran  malas  fun-
iones  durante  su  uso3.  Por  ello,  se  debe  considerar  la
ecesidad  de  estudiar  de  manera  detallada  cada  una  de  las
nadecuaciones  en  el  análisis  de  los  DESA  con  la  ﬁnalidad
e  iniciar  medidas  correctoras  sobre  los  factores  causales,
uesto  que  un  fallo  o  demora  en  la  indicación  de  aplicar
na  descarga  eléctrica  disminuirá  sustancialmente  la  pro-
abilidad  de  supervivencia  de  un  paciente  en  ﬁbrilación
entricular.
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cEl  objetivo  de  este  trabajo  es  analizar  la  frecuencia  de
rrores  terapéuticos  y  evaluar  la  validez  diagnóstica  en  el
econocimiento  de  las  taquiarritmias  ventriculares  por  parte
e  los  DESA  en  el  contexto  de  la  PCR  extrahospitalaria.
aterial y métodos
studio  descriptivo  de  carácter  retrospectivo  realizado
obre  una  muestra  de  archivos  electrocardiográﬁcos,  selec-
ionada  por  motivos  de  disponibilidad,  procedentes  de  los
egistros  informatizados  generados  por  los  dispositivos  DESA
e  9  unidades  de  soporte  vital  básico  de  Bizkaia  durante
sistencias  a  PCR  extrahospitalarias  en  pacientes  adultos
tendidos  entre  2006  y  2011.
Los  dispositivos  desﬁbriladores  empleados  en  todos  los
asos  corresponden  a  modelos  HS  de  Philips  y  fueron  uti-
izados  por  personal  no  médico  entrenado  en  técnicas  de
oporte  vital  básico  y  manejo  de  DESA  acorde  al  marco  legis-
ativo  vigente  en  la  comunidad  autónoma  vasca4.
Tras  la  extracción  de  los  archivos  informáticos  de  los
ódulos  de  memoria  de  los  DESA  se  revisaron  todos  los  pro-
esos  de  análisis  del  ritmo  electrocardiográﬁco  registrados
n  el  suceso,  comprobando  la  adecuación  del  tratamiento
ropuesto  por  el  dispositivo  (desﬁbrilación/no  desﬁbrila-
ión)  en  las  situaciones  tributarias  de  ser  desﬁbriladas
ﬁbrilación  ventricular  gruesa  o  taquicardia  ventricular).  No
e  consideraron  errados  los  eventos  en  los  que  tras  recomen-
ar  el  dispositivo  la  aplicación  de  una  descarga,  el  mismo
ESA  abortó  la  operación,  al  tratarse  estos  hechos  como
riterios  de  seguridad  en  los  algoritmos  diagnósticos  del
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cardia  ventricular).  No  se  hallaron  recomendaciones  de
descarga  eléctrica  del  dispositivo  en  otros  ritmos  fatales
(como  en  la  asistolia  o  en  la  actividad  eléctrica  sin  pulso)
(ﬁg.  2).Análisis  inadecuados  de  los  desﬁbriladores  externos  semiaut
aparato  (por  detectar,  antes  de  la  descarga,  una  interfe-
rencia,  artefacto  o  ritmo  organizado).
Todas  las  situaciones  de  discrepancia  diagnóstica  o  tera-
péutica  entre  DESA  e  investigador  fueron  corroboradas  por
expertos  externos  y  siempre  que  fue  posible  se  consultó  el
registro  escrito  del  incidente,  acorde  al  estilo  Utstein5, o  se
contactó  con  el  equipo  sanitario  implicado  en  el  suceso,  con
la  intención  de  estimar  el  factor  etiológico  del  fallo,  catego-
rizándose  en  DESA  dependiente  (diagnóstico  o  tratamiento
eléctrico  inadecuado)  u  operador  dependiente  (artefactado
externo  por  movimiento  o  cualquier  otra  causa  generada  por
el  operador).
Los  resultados  del  cómputo  de  eventos  y  errores  se  mues-
tran  en  valores  absolutos  y  porcentajes  con  sus  respectivos
intervalos  de  conﬁanza  al  95%  (IC  95%).  Posteriormente  se
estudió  la  capacidad  diagnóstico-terapéutica  de  los  DESA
de  cada  análisis  automatizado  del  ritmo  (aplicación  o  no
de  descarga  eléctrica  frente  a  un  ritmo  desﬁbrilable/no
desﬁbrilable)  mediante  el  cálculo  de  la  sensibilidad,  la  espe-
ciﬁcidad  y  los  valores  predictivos.  Para  la  lectura  de  los
archivos  de  los  sucesos  se  utilizó  el  programa  Data  Review
Express  3.1,  software  especíﬁco  facilitado  por  el  fabricante
de  los  DESA,  y  Epi  Info  3.5.1  en  el  tratamiento  estadístico.
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esultados
e  recuperaron  un  total  de  811  ritmos  electrocardiográﬁ-
os  analizados  por  los  DESA  procedentes  de  la  atención  a
01  pacientes  adultos  en  PCR  donde  120  análisis  (14,80%;
C  95%  12,42-17,43)  presentaron  ritmo  desﬁbrilable,  obser-
ados  en  30  de  los  pacientes  asistidos  (14,93%;  IC  95%
0,30-20,62)  (ﬁg.  1).  Tan  solo  3  análisis  observados  en  un
nico  paciente  correspondieron  a  episodios  de  taquicardia
entricular  sin  pulso.  En  4  pacientes  (1,99%;  IC  95%  0,55-
,02)  se  registró  actividad  de  marcapasos  implantado.  En
 eventos  de  PCR  coexistieron  la  actividad  del  marcapasos
 la  ﬁbrilación  ventricular.  En  18  análisis  del  DESA  (2,22%;
C  95%  1,32-3,49)  hubo  controversia  diagnóstica  entre  dis-
ositivo  e  investigador,  corroborados  posteriormente  por
xpertos  externos.  Todas  las  interpretaciones  inapropiadas
el  DESA  en  el  reconocimiento  y  tratamiento  eléctrico  lo
ueron  por  omisión  de  descarga  ante  un  ritmo  indicativo
e  desﬁbrilación  (15  casos  de  ﬁbrilación  y  3 de  taqui-
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n.˚ pacientes (n.˚ análisis de ritmo)
N = 201 (811)
Ritmos desfibrilables
N = 30 (120)
Ritmos no desfibrilables
N = 171 (691)
No error terapéutico
N = 24 (102)Error terapéuticoN = 6 (18)
Descarga inadecuada
N = 0 (0)
Error de omisión
N = 6 (18)
Operador dependiente
N = 1 (1)
DESA dependiente
N = 2 (6)
Causa no clasificable
N = 3 (11)
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migura  1  Resumen  de  los  presumibles  errores  diagnóstico-ter
iento de  ritmos  desﬁbrilables.En  un  análisis  el  fallo  fue  catalogado  como  de  posi-
le  etiología  dependiente  del  operador,  al  constatar  que  la
plicación  del  DESA  se  realizó  en  el  interior  de  una  ambu-
ancia  en  movimiento,  pudiendo  las  vibraciones  artefactar  el
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n.˚ pacientes (n.˚ aná
N = 201 (8
Ritmos desfibrilables
N = 30 (120)
No error terpéutico
N = 17 (691)
igura  2  Resumen  de  los  presumibles  errores  diagnóstico-terapéu
iento de  ritmos  no  desﬁbrilables.ticos  del  desﬁbrilador  externo  semiautomático  en  el  reconoci-nálisis.  En  6  análisis  registrados  sobre  2  pacientes  presenta-
on  fallos  de  omisión  de  descarga  de  etiología  dependiente
el  DESA,  por  interacciones  entre  marcapasos  y  DESA.  En
l  resto,  si  bien  no  se  pudo  ﬁliar  la  causa  de  una  manera
lisis de ritmo)
11)
Error terpéutico
N = 0
Ritmos no desfibrilables
N = 171 (691)
ticos  del  desﬁbrilador  externo  semiautomático  en  el  reconoci-
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Tabla  1  Evaluación  de  la  validez  diagnóstica  de  los  desﬁbriladores  externos  semiautomáticos  empleados  en  el  análisis  de  ritmos
cardíacos (n  =  811)
Porcentaje  IC  95%
Inferior  Superior
Ritmos  correctamente  analizados 97,78 96,44 98,64
Sensibilidad  85  77,53  90,30
Especiﬁcidad  100  99,45  100
Valor predictivo  positivo  100  96,02  100
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IC 95%: intervalo de conﬁanza al 95%.
fehaciente,  no  se  observaron  en  el  electrocardiograma
sen˜ales  de  interferencia  o  artefactado  que  pudieran  sen˜alar
una  causa  exógena.
Los  resultados  del  cálculo  de  la  capacidad  predictiva
diagnóstica  de  los  DESA  empleados  en  el  análisis  de  ritmos
cardíacos  se  muestra  en  la  tabla  1.
Discusión
Los  requerimientos  mínimos  de  validez  diagnóstica  para
los  DESA  en  el  reconocimiento  de  la  ﬁbrilación  ventri-
cular  en  pacientes  adultos  fueron  establecidos  en  1997
por  la  American  Heart  Association6,  recomendando  la  cons-
trucción  de  aparatos  con  sensibilidades  nunca  inferiores  al
90%.  De  hecho,  la  ﬁcha  técnica  de  los  DESA  empleados
en  el  estudio  actual  asegura,  a  la  vista  de  las  conclusio-
nes  obtenidas  en  las  pruebas  de  laboratorio,  sensibilidades
del  97%  (incluso  en  presencia  de  artefactos),  claramente  en
contraste  con  nuestros  resultados,  procedentes  de  situacio-
nes  reales.
Existe  en  la  actualidad  un  crecimiento  exponencial  de  la
industria  de  los  DESA  y  a  pesar  de  la  evidencia  indiscutible
de  que  la  desﬁbrilación  es  un  componente  crítico  para  la
supervivencia  de  las  personas  con  enfermedad  cardíaca,  aún
se  desconocen  muchos  aspectos  sobre  el  rendimiento  real  de
este  tipo  de  instrumental  electromédico7.
Análisis  de  efectividad  realizados  sobre  algunos  DESA
disponibles  en  el  mercado  hace  más  de  una  década8 demos-
traron  que  estos  dispositivos  presentaban  una  proporción
de  errores  terapéuticos  del  3,8%,  ofreciendo  elevados  nive-
les  de  especiﬁcidad  y  moderadamente  alta  sensibilidad
(99,9  y  81%,  respectivamente).  Los  errores  observados  lo
eran  generalmente  por  omisión  (errores  tipo  ii),  atribuibles
en  su  mayor  parte  a  fallos  en  el  manejo  por  parte  del  opera-
dor.  Previamente,  otros  investigadores9 ya  habían  publicado
resultados  similares.
En  la  serie  analizada,  realizada  sobre  DESA  más  modernos
que  los  empleados  en  los  estudios  anteriores,  se  han  eviden-
ciado  resultados  más  optimistas  en  la  frecuencia  de  errores
terapéuticos  (2,2%),  de  especiﬁcidad  (100%)  y  sensibilidad
(85%).  Además,  solo  en  una  ocasión  existe  certeza  de  que
el  error  pueda  ser  atribuible  al  operador  y  no  al  desﬁbrila-
dor.  Este  detalle  puede  hacer  referencia  a  la  existencia  en
la  actualidad  de  programas  más  efectivos  de  entrenamiento
para  proveedores  de  soporte  vital  básico.
Se  han  destacado  fallos  de  omisión  en  los  únicos  episodios
observados  en  los  que  ha  coexistido  un  ritmo  desﬁbrilable  y
c
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c96,44  98,64
a  actividad  de  un  marcapasos  implantado.  A  pesar  de  que
os  DESA  poseen  sistemas  de  detección  y  eliminación  del
rtefacto  provocado  por  los  marcapasos,  situaciones  simi-
ares  han  sido  descritas  anteriormente  en  otras  series10--12.
e  hecho,  algunos  autores10 se  han  aventurado  a estimar
ue  la  incidencia  de  fallos  diagnósticos  del  DESA  en  el  reco-
ocimiento  de  taquiarritmias  ventriculares  cuando  existe  un
arcapasos  implantado  podría  ser  de  hasta  el  50%,  aunque
 día  de  hoy  se  desconoce  la  cifra  real  en  este  tipo  de  suce-
os.  Serán  necesarios  nuevos  estudios  con  mayores  taman˜os
uestrales  para  poder  determinar  la  frecuencia  exacta  de
ste  tipo  de  interacciones.
En  el  resto  de  inadecuaciones  diagnóstico-terapéuticas,
i  bien  no  se  han  detectado  artefactos  en  los  registros  elec-
rocardiográﬁcos  que  pudieran  indicar  una  causa  exógena,
o  se  ha  logrado  determinar  la  causa  probable  del  fallo.
Este  estudio  presenta  algunas  limitaciones  metodológicas
ue  deben  ser  consideradas.  En  primer  lugar,  la  utilización
e  una  muestra  obtenida  por  criterios  de  disponibilidad.
i  bien  la  documentación  clínica  es  conservada  acorde  a
a  legislación  en  materia  de  datos13, los  archivos  electro-
ardiográﬁcos  generados  de  los  DESA,  tras  la  transcripción
e  la  información  relevante  a los  informes  deﬁnitivos,  son
recuentemente  eliminados  del  módulo  de  memoria  de  los
ispositivos.  Esta  peculiaridad  ha  mermado  la  posibilidad  de
isponer  de  una  muestra  más  amplia  o  procedente  de  otras
nidades  que  aumente  la  potencia  del  estudio  y  sugiere  la
ecesidad  de  adoptar  políticas  que  garanticen  el  archivo
e  los  registros,  como  la  creación  de  un  banco  electrónico
omún  de  datos  electrocardiográﬁcos  procedentes  de  los
ESA.  Asimismo,  debido  al  carácter  retrospectivo  del  estu-
io,  salvo  en  aquellas  ocasiones  en  la  que  se  dejó  constancia
scrita  de  las  incidencias  ocurridas  durante  la  asistencia  a  la
CR,  no  se  ha  dispuesto  de  suﬁciente  información  para  poder
liar,  de  manera  ﬁable,  las  causas  de  la  mitad  de  los  even-
os  con  errores  diagnósticos.  Las  entrevistas  con  los  equipos
anitarios  tras  la  detección  de  un  evento  con  error  diagnós-
ico  no  se  realizaron  de  forma  inmediata  tras  el  suceso,  lo
ue  ha  podido  originar  un  importante  sesgo  de  recuerdo.
Finalmente,  los  resultados  de  este  trabajo  sen˜alan  que,
un  siendo  escasos,  pueden  presentarse  errores  de  los  DESA
n  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  las  arritmias  letales  sub-
idiarias  de  ser  desﬁbriladas.  Sin  embargo,  el  número  de
allos  observados  es  pequen˜o  comparado  con  los  poten-
iales  beneﬁcios  que  han  demostrado  estos  dispositivos.
odos  los  errores  registrados  lo  han  sido  por  omisión  de
escarga  durante  un  episodio  de  taquiarritmia  ventricular,
lasiﬁcándose,  en  la  mayoría  de  las  ocasiones,  como
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ependientes  del  dispositivo  y  no  del  operador,  destacando
na  probable  interacción  de  los  marcapasos  implantados  en
l  análisis  del  DESA  durante  la  ﬁbrilación  ventricular.
Lo  conocido  sobre  el  tema:
•  La  desﬁbrilación  temprana  constituye  un  eslabón
clave  en  el  tratamiento  de  la  parada  cardiorrespi-
ratoria.  Los  dispositivos  desﬁbriladores  semiautomá-
ticos  acercaron  esta  técnica  al  personal  no  médico.
•  Los  desﬁbriladores  externos  semiautomáticos  ofre-
cen  altos  niveles  de  seguridad  y  eﬁcacia,  aunque  no
quedan  exentos  de  cometer  errores  en  el  diagnóstico
y  tratamiento  de  arritmias  potencialmente  letales.
•  Los  escasos  errores  observados  lo  son  generalmente
por  omisión  y  atribuibles  en  su  mayor  parte  a  fallos
en  el  manejo  por  parte  del  operador.
Qué  aporta  este  estudio:
•  Los  desﬁbriladores  semiautomáticos  son  muy  especí-
ﬁcos.  La  sensibilidad  en  la  detección  de  taquiarrit-
mias  ventriculares  es  inferior  a  la  notiﬁcada  en  los
manuales  del  fabricante.
•  Los  fallos  atribuibles  al  operador  son  escasos.
•  La  actividad  de  un  marcapasos  implantado  puede
interferir  en  la  capacidad  diagnóstica  del  dispositivo
desﬁbrilador.
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